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TIẾNG VIỆT
CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM EBV: RQ9153

XÁC NHẬN VỀ NHỮNG�ĐẶC TÍNH MẪU VÀ NGÀY NHẬN
Xin vui lòng xác nhận rằng bạn�đã�nhận đúng�và�đầy�đủ số lượng mẫu, những mẫu�đó�được mô tả như phần�“ĐẶC�TÍNH”�dưới�đây.�Xin�vui�lòng�
xác nhận không có lọ mẫu nào bị vỡ hoặc hư hỏng�và�thông�báo�ngay�cho�đại diện của hãng Randox tại�địa phương của bạn nếu có sai lệch. Sau 
cùng, xin vui lòng�đăng nhập vào www.riqas.net để xác nhận thời gian chính xác mà bạn�đã�nhận bộ mẫu này.

ĐẶC�ĐIỂM:
12 mẫu phân tích mỗi chu kỳ ngoại kiểm�được cung cấp 6 tháng một lần, mỗi lần 6 mẫu phân tích. Hộp chứa 6 lọ mẫu lỏng (6 x 1 ml). Mỗi lọ được 
đánh�số theo thứ tự phân tích mẫu.

CHUẨN BỊ/BẢO QUẢN/ĐỘ BỀN CỦA MẪU
Cho phép kiểm soát ở nhiệt�độ phòng. Đảm bảo�độ đồng nhất của mẫu bằng cách xoay vòng nhẹ,�không�được lắc lọ chứa mẫu.�Để tránh sự bay 
hơi,�đóng�nắp lọ ngay sau khi sử dụng và bảo quản ở +2�to�+8˚C.�Tất cả các mẫu phải�được chạy cùng lúc và kết quả phân�tích�được gửi về cho 
RIQAS theo ngày khuyến cáo dưới�đây.�Mẫu�nên�được xử lý và phân tích giống như mẫu bệnh phẩm. Mẫu�nên�được phân tích trong vòng 2 ngày 
sau khi mở nắp.

ĐỘ AN TOÀN
Nguồn nguyên liệu sinh học.Xem như  có khả năng�lây�nhiễm. Mỗi�đơn vị hiến tặng của con ngườ i�được sử dụng�để bào chế sản phẩm�này�đã�
được thử nghiệm�và�được phát hiện là không có hoạ t�tính�đối vớ i Kháng nguyên bề mặ t viêm gan B, kháng thể đối vớ i Vi rút suy giảm miễn 
dịch ở người (HIV) Loạ i 1 và 2 và kháng thể đối vớ i Vi rút viêm gan C. Tuy nhiên, không có phương pháp kiểm�tra�nào�được biết�đến có thể
đảm bảo rằng các sản phẩm có nguồn gốc từ con ngườ i sẽ không lây nhiễm bệnh. Sản phẩm này và tấ t cả các mẫu bệnh phẩm của con ngườ i 
được khuyến nghị nên�được xử lý theo thực hành An toàn Sinh học Cấp�độ 2 như�được mô tả trong Hướng dẫn An toàn Sinh học Phòng thí 
nghiệm của Tổ chức Y tế Thế giới, hoặc các hướng dẫn tương�đương khác.

Chỉ sử dụng cho phân tích trong ống nghiệm.

LƯU Ý QUAN TRỌNG: 
Kết quả phân tích phải�được gửi�đến cho RIQAS trước 17:00 GMT ngày hạn chót gửi trả kết quả. Phòng xét nghiệm nên phân tích mẫu sớm trước 
ngày khuyến cáo phân tích mẫu nếu cần�để đảm bảo thời gian gửi trả kết quả. Kết quả phân tích trễ sẽ không�được chấp nhận sau hạn chót gửi 
trả kết quả của mẫu tiếp theo.

 
TÜRKÇE
SEROLOJİ�(EBV):�RQ9153

KİT�ÖZELLİKLERİNİN�VE�ULAŞMA�TARİHİNİN�DOĞRULANMASI
Lütfen�doğru�sayıda�örneğin�bulunduğunu�ve�örneklerin�görünüşlerinin�aşağıda�ÖZELLİKLER�bölümünde�belirtildiği�gibi�olduğunu�doğrulayınız.�
Lütfen�şişelerden hiç�birinin�kırık�olmadığını�doğrulayınız�ve�eğer�herhangi�bir�uygunsuzluk�varsa�derhal�yerel�RANDOX�sorumlunuzu�uyarınız.�
Son olarak, lütfen www.riqas.net ‘e giriş�yaparak�bu�kiti�hatasız�teslim�aldığınız�tarihi�doğrulayınız.

ÖZELLİKLER
Döngü�başına�12�numune�verilir�ve�6'lü paketlerde gönderilir. Paket 6 flakon likit malzeme (3 x 1 ml) içerir. Şişeler,�örnek�numaraları ile 
etiketlenmiştir.

NUMUNE HAZIRLAMA /�DEPOLAMA�/�NUMUNELERİN�STABİLİTESİ
Numunelerin�hafifçe�döndürülerek�homojen�olduğundan�emin�olun,�şişeleri�sallamayın.�Buharlaşmayı�önlemek�için,�kullandıktan hemen sonra 
şişeyi�kapatın�ve�+2�ila�+�8˚C'de�saklayın. Tüm�örnekler�birlikte�çalışılmalı�ve�sonuçlar�aşağıdaki�tarihe�kadar�RIQAS'a�gönderilmelidir.�
Örneklere,�hasta�örnekleri�ile�aynı�şekilde�muamele�edilmelidir.�Bir�kez�açıldıktan�sonra,�lütfen�örnekleri�2�gün�içerisinde�çalışınız.

GÜVENLİK
Biyolojik�kaynak�materyal.�Potansiyel�bulaşıcı�gibi�davranın.
Bu ürünün hazırlanmasında�kullanılan�her�insan�donör�ünitesi�test�edilmiş�ve Hepatit�B�Yüzey�Antijeni,�İnsan�İmmün�Yetmezlik�Virüsü�(HIV)�Tip�
1 ve 2'ye karşı�antikorlar�ve�Hepatit�C�Virüsüne karşı antikorlar�için�reaktif�olmadığı�bulunmuştur.�Bununla birlikte, bilinen hiçbir test yöntemi,
insan�kaynaklarından�elde�edilen�ürünlerin enfeksiyon�bulaştırmayacağını�garanti�edemez.�Bu�ürün�ve�tüm�insan�örneklerinin�Dünya�Sağlık�
Örgütü�Laboratuvarı�Biyogüvenlik�Kılavuzu'nda�veya�diğer�eşdeğer�kılavuzlarda�açıklanan�Biyogüvenlik Düzeyi 2 uygulamalarına�uygun�olarak�
kullanılması�önerilir. 
Sadece IN VITRO kullanım�içindir.

*�ÖNEMLİ�NOT: Sonuçlar,�RIQAS’a�SON SONUÇ GÖNDERİM�TARİHİ’nde�saat�17:00’de ulaşmış�olmalıdır.Eğer�ÖNERİLEN�ANALİZ�
TARİHİ sizin için uygun�değilse,�sonuç�gönderim�tarihine�yetişmesi�için�için�örneği�daha�erken�analiz�etmenizi�öneririz.�Geç sonuçlar, bir sonraki 
örneğin�son�sonuç�gönderim�tarihi�sonrasında�kabul�edilmeyecektir.


