
 

 

 

Hóa chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm đo tốc độ máu lắng 

Chủng loại/ mã sản phẩm: RIQAS ESR Programme (RQ9163) 
 

XÁC NHẬN CÁC ĐIỀU KIỆN CỦA MẪU VÀ NGÀY NHẬN MẪU 

Hãy kiểm tra số lượng các lọ hóa chất và các lọ này có các đặc điểm bên ngoài giống phần ĐẶC TÍNH dưới đây. 

Hãy kiểm tra không có lọ nào bị vỡ và thông báo với nhà phân phối sản phẩm Randox ở địa phương của bạn nếu có 

khác biệt gì. Cuối cùng, hãy đăng nhập vào  www.riqas.net để xác nhận lại ngày chính xác mà bạn nhận được hộp 

hóa chất này. 

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 

Hóa chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm máu lắng (enrythrocyte sedimentation rate 

– ESR) dùng cho máy xét nghiệm máu lắng. 

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG 

Mẫu ESR này không phù hợp với tất cả các máy phân tích ESR. Nó không tương thích với các thiết bị sử dụng Công 

nghệ trắc quang mao quản đòi hỏi các bộ hiệu chuẩn latex như Alifax. Mẫu ESR không phù hợp để sử dụng trên 

thiết bị Alcor iSED.  

Nếu ống được cung cấp không phù hợp với thiết bị của bạn, vui lòng chuyển mẫu vào ống nghiệm bình thường của 

bạn. 

ĐẶC TÍNH 

Mỗi hộp chứa 2 x 4,5 ml mẫu lỏng trong các ống. Vật liệu kiểm soát là thuốc thử in vitro gồm hồng cầu của động 

vật có vú lơ lửng trong huyết tương như chất lỏng có chất bảo quản. Mỗi ống được dán nhãn tương ứng với số mẫu 

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN 

Thận trọng: Điều cực kỳ quan trọng là trộn kỹ vật liệu ngoại kiểm ở tất cả các bước trộn. KHÔNG trộn trên máy 

trộn cơ học. 

Chuẩn bị mẫu: 

1) Lấy ống mẫu cần phân tích ra khỏi tủ lạnh và để mẫu ấm đến 20 - 25 ° C trong 15 phút trước khi trộn. 

Trộn mẫu: 

2) Trộn mẫu bằng cách giữ ống nằm ngang giữa lòng bàn tay. Không trộn trước trên máy trộn cơ học. Trộn không 

hoàn toàn ống trước khi phân tích làm mất hiệu lực mẫu đã rút và bất kỳ vật liệu còn lại nào trong ống. 

a) lăn ống qua lại trong 30-60 giây, thỉnh thoảng đảo ngược ống. Trộn mạnh nhưng KHÔNG LẮC. 

b) Tiếp tục trộn theo cách này cho đến khi các tế bào máu đỏ hoàn toàn lơ lửng. 

c) Nhẹ nhàng đảo ngược ống 10 lần ngay trước khi phân tích mẫu. 

d) Phân tích mẫu ngay sau khi trộn. 

Phân tích mẫu: 

3) Đối với phương pháp tự động, không loại bỏ chất pha loãng khỏi bể chứa thử nghiệm trước khi sử dụng kiểm 

chuẩn này. 

4) Đối với phương pháp thủ công, nếu bạn thường pha loãng mẫu bệnh nhân, cũng pha loãng kiểm soát này. 

Sau khi lấy mẫu: 

5) Nếu ống đã được mở để lấy mẫu, hãy cẩn thận lau sạch mép ống và nắp bằng khăn giấy không có xơ và thay thế 

nắp thật chặt. 

6) Trả ống vào tủ lạnh trong vòng 30 phút sử dụng. 

Các mẫu nên được xử lý và phân tích giống như mẫu bệnh nhân. 

Các mẫu phải luôn được bảo quản thẳng đứng ở 2 - 8 ° C khi không sử dụng. Không cho phép ống quá nóng hoặc 

đóng băng. Sau khi mở, hãy phân tích các mẫu trong vòng 2 ngày 

ĐỘ AN TOÀN 

Vật liệu sinh học nguy hiểm tiềm tàng. Thành phần Máu người không được sử dụng trong sản xuất kiểm soát này. 

Tuy nhiên, mẫu này có chứa các thành phần nguồn gốc không từ người và có thể truyền bệnh truyền nhiễm. Khi xử 

lý hoặc thải bỏ sản phẩm này, hãy làm theo các biện pháp phòng ngừa tương tự mà bạn sẽ làm cho các mẫu bệnh 

nhân. Mặc thiết bị phòng xét nghiệm bảo vệ khi xử lý kiểm soát này. 

Chỉ sử dụng IN VITRO. 

 

http://www.riqas.net/


LƯU Ý QUAN TRỌNG:  

Kết quả phân tích phải được gửi đến cho RIQAS trước 17:00 GMT ngày hạn chót gửi trả kết quả. Phòng xét nghiệm 

nên phân tích mẫu sớm trước ngày khuyến cáo phân tích mẫu nếu cần để đảm bảo thời gian gửi trả kết quả. Nếu trả 

kết quả bằng Fax, xin vui lòng gửi kết quả 3 ngày trước hạn cuối trả kết quả. Kết quả phân tích trễ sẽ không được 

chấp nhận sau hạ n chót gửi trả kết quả của mẫu tiếp theo.  

Các thông tin về HẠN TRẢ KẾT QUẢ CUỐI CÙNG theo tháng có thể được tải về trên website của RIQAS tại 

www.riqas.com (phần Calendar) và cũng sẽ đi kèm theo tờ kit insert tiếng Anh của từng hộp hóa chất. 

 

Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm và được trợ giúp, xin liên hệ với nhà phân phối của hang tại Việt Nam: 

Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế GS 

Điện thoại: 024.35772266 

Email: gsmed.hotrokythuat@gmail.com  

 

http://www.riqas.com/

